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Fig. 4 Aewendung des Traggriffs 




Fig* 5 Beschaltimg des Netztrafos fiir verschledene Netz^atmimgen 
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Fig, 6 Grundpriiizip des Y-Vorverstarkers und Kanal sc halters 
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Fig, 7 Grundpritizip des Y- Endverstarkers 
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Fig. 9 Abgleichelemeiite auf UNIT 4 






Fig. 11 Abgleichelemente auf UNIT 2 und UNIT 1 
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Fig. 10 Abgleichelemetite auf UNIT 3 
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